
rn ORKUSTOFNUN 


Magnesfumgreiningar aefnafrceoistofu ROS. 
Samanburour agreiningum a 
omeohondluoum og meohondluoum synum 

Steinunn Hauksd6ttir 

GreinargerO StH-2000-03 



~ OR~UST.('>":::r- !l)'

L.:l::J Gretnar,·· 
Greinargero

ORKUSTOFNUN StH 2000/03 
Ranns6knasvio 30. okt6ber 2000 

Magnesiumgreiningar aefnafrreoistofu ROS 

Samanburour agreiningum aomeohondluoum og meohondluoum synum 


A efnafrreoistofu ROS er magnesIum efnagreint meo atomisogstreki i meohondluou syni. 
Vio synatoku er fylgt stooluoum aoferoum og er syni til greininga a magnesium 
meohondlao pannig ao pao er siao i gegn um 0,45 ~m siupappir og syrt 0,40/0 mea 
fullsterkri saltpetursyru (HN03) (Fa -Filtered acidified). Auk pess er vio synatoku safnaa 
meoal annars 6meohondluou syni til greininga a kisli (Ru -Raw tmtreated). 

Astreoa pess ao syni til greininga a t.d. magnesium eru siuo vio synatoku er su ao bergbrot 
eoa eldhuo ill lognum sem kann ao berast mea vatninu getur leyst upp ao hluta vio 
geymslu, einkum ef synio er syrt og pannig skekkt niourstoour. Pegar fylgst er meo 
lagnakerfum, eoa tekin eru syni par sem buist er vio utfellingum eoa ao fjollioun veroi eru 
einnig oft tekin 6siuo syni og pau meohondluo a mismunandi hatt eftir aostreoum. Ef Slun 
synis leioir i Ij6s ao hugsanlega seu utfellingar i vatninu er siupappimum haldio til haga og 
meoburourinn greindur mea XRD, XRF eoa blautkemiskum aoferoum. Ekki hefur hingao 
til verio talio liklegt ao orlitil hrekkun uppleysts magnesiums ylli utfellingu i holum heldur 
frekar ao hun yroi i vatnsleiourum jarohitakerfisins eoa reoum borholnanna. Dremi eru p6 
urn ao hugsanleg magnesiumufelling hafi oroio i holuvatni og pa vio aostreour par sem 
toluvert magn af koldu grunnvatni blandaoist jarohitavatni (6f6oruo borhola a Husat6ftum 
a Skeioum). 

Eftirfarandi tafla synlr niourstoour samanburoarmrelinga a magnesium hja ymsum 
hitaveitum sem ROS hefur haft eftirlit mea en prer voru geroar a Fa og Ru hluta syna sem 
starfsmenn efnafrreoistofu ROS hafa tekio. 

Staour Hola/Hver Numer Ru mg/IMg Fa mg/IMg 

Hitaveita Blonduoss RR-12 2000-0367 0,003 0,003 
Hitaveita Akureyrar LpN-II 1997-0116 0,008 0,008 

LpN-II 1999-0084 0,016 0,003 
LpN-II 2000-0020 0,014 0,007 
LpN-II 2000-0387 0,022 0,011 

Hitaveita Seltjamamess SN-12 2000-0203 0,429 0,430 
Hitaveita Stykkisholms HO-01 2000-0362 0,503 0,499 
Hitaveita Lauganiss Hildarhver 2000-0201 0,028 0,004 
Hitaveita Laugum Reykjadal LS-02 2000-0395 0,002 0,002 
Hitaveita porhikshafnar HJ-Ol 2000-0024 0,015 0,015 
Hitaveita Egilsstaoa og Fella UV-08 2000-0398 0,002 0,002 

i synum fra fra Hitaveitu Akureyrar, LPN-II og Hitaveitu Laugarass, Hildarhver, bendir 
munur a styrk magnesiums I Ru og Fa hlutum synalU1a til ilU1streymis kaldara grunnvatns 
og hugsanlega utfellingu magnesiumsilikats. Hja baoum veitum hefur aour oroia vart via 
magnesiumutfellingar og i eftirliti meo peim er pvi nauosynlegt ao mrela magnesium i Ru 



hlutum synis. i tilviki Hitaveitu Akureyrar rna sja af pessum greiningum ao utfelling hefur 
hafist eftir ao synio fra 1997 var tekio pvi styrkur magnesiums i pessu syni er sa sami fyrir 
Ru og Fa hluta. Hja oorum hitaveitum ber greiningum vel saman ur Ru og Fa hlutum og 
pvi Ij6st ao ekki eru ao berast magnesiumutfellingar meo vatninu. f peim tilvikum er hins 
vegar ekki hregt ao utiloka ao utfelling hafi oroio dypra i jarohitakerfinu og pvi 
nauosynlegt ao nota aorar greiningar til ao segja til urn iblondun kaldara grunnvatns. 

Af niourstooum sarnanburoargreininganna rna raoa ao ekki er fullnregjandi ao lita a 
greiningar a Fa hluta synisins vio eftirlit a styrk rnagnesiurns i borholurn eoa hverum vegna 
gruns urn magnesiumsilikat utfellingu par sern fingeroar utfellingar gretu hafa verio siaoar 
fra. Vio eftirlit a hugsanlegri utfellingu a magnesiurnsilikotum i hitaveitum er pvi lagt til ao 
skooaour veroi styrkur magnesiurns i 6meohondluoum synurn og haldio til haga ollun1 
meoburoi sem siast fra vio meohondlun peirra. 
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